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1 Informacje ogólne 

1.1 Informacje odnośnie 

instrukcji obsługi 

Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi Państwu 
bezpieczne korzystanie z urządzenia Wöhler  
Locator L 200. Należy ją zachować. 

Wöhler Locator L 200 powinien być obsługiwany 
wyłącznie przez przeszkolony personel, zgodnie z 
jego przeznaczeniem. 

Za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniej-
szej instrukcji nie ponosimy żadnej odpowiedzial-
ności.  

1.2 Wskazówki 
 UWAGA! 

Wskazuje na niebezpieczeństwa, które mogą 
spowodować uszkodzenie urządzenia. 

 

 WSKAZÓWKA! 
Oznacza wskazówki i inne użyteczne informacje.  

1.3 Stosowanie zgodne z 

przeznaczeniem 

Wöhler Locator L 200 służy wyłącznie do lokalizo-
wania głowicy kamery Wöhler VIS Ø 40 mm i Ø 26 
mm.  

Każde inne zastosowanie uważa się za niezgodne 
z przeznaczeniem.  

1.4 Wyposażenie Urządzenie Zakres dostawy 

Wöhler L 200 

Locator 

 

Lokalizator  

Słuchawki z regulacją głośno-
ści 

Kabel micro USB z ładowarką 
USB 

12 szt. żółtej kredy w pudełku 

Czteroczłonowy drążek tele-
skopowy 

Walizka z tworzywa 
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1.5 Transport 
 UWAGA! 

Nieodpowiedni transport może doprowadzić do 
uszkodzenia lokalizatora! 

Aby uniknąć uszkodzeń w transporcie lokalizator 
należy zawsze przewozić w przewidzianej dla 
niego walizce. 

 

1.6 Usuwanie odpadów 

 
 

Urządzeń elektronicznych nie wolno wyrzucać do 
odpadów domowych, lecz należy się ich pozbyć w 
sposób zgodny z obowiązującymi przepisami śro-
dowiskowymi.  
Zużyte akumulatory należą do odpadów specjal-
nych i należy je w celu utylizacji oddać do przewi-
dzianych do tego miejsc składowania.  
 

1.7 Producent Wöhler Messgeräte Kehrgeräte GmbH 

Schützenstr. 41 

D-33181 Bad Wünnenberg 

Tel.: +49 2953 73-100 
Fax: +49 2953 73-250 
E-Mail: mgkg@woehler.de 

Service-Hotline: 

+49 2953 73-211 
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2 Dane techniczne 

 Opis Specyfikacja 

Częstotliwość nada-
wania 

8,9 kHz 

Impedancja na wyjściu 
głośniki 

Typ –  32 Ohm 

Zasilanie Akumulator litowo-
jonowy 3,7 V 

Czas pracy akumula-
tora 

24 h 

Czas ładowania 2,5 h 

Temperatura prze-
chowywania 

- 10 ºC do + 40ºC 

Temperatura pracy + 0ºC do 40ºC 

Klasa ochrony IP40 

Wymiary 31 x 14 x 7 cm 

Ciężar 605 g 
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3 Budowa i funkcje 

3.1 Elementy urządzenia 

 

 

Rys. 1: Elementy urządzenia 

 

Legenda 1 Wyświetlacz 

2 Przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ 

3 Przycisk do zwiększania głośności 

4 Przycisk do zmniejszania głośności 

5 Gniazdo micro USB do ładowarki 

6 Gniazdo słuchawkowe 

7 Włącznik akumulatora 

8 Miejsce na kredę (wewnątrz obudowy) 

9 Szczelina do zamocowania drążka tele-
skopowego (z tyłu) 

10 Drążek teleskopowy 

  

  

1 2 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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3.2 Wyświetlacz 

 

 

 

 

 

Rys. 2: Wyświetlacz 

Legenda 1 Ikona lokalizatora wskazująca pozycję 
użytkownika 

2 Kursor wskazujący pozycję głowicy ka-
mery 

3 Wirtualna płaszczyzna 

4 Liczbowy wskaźnik intensywności 

5 Belkowy wskaźnik intensywności 

6 Wskaźnik stanu naładowania akumula-
tora 

7 Wskaźnik głośności 

 

2 

1 

4 

3 

6 

7 
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3.3 Funkcja 

W głowicy kamery Wöhler VIS Ø 40mm i Ø 26mm znajduje się nadajnik, która wysyła 
sygnał o częstotliwości 8,9 kHz. W obu ramionach lokalizatora znajdują się po 3 cewki, 
które mierzą pole magnetyczne. Gdy użytkownik zbliża się z lokalizatorem do głowicy 
kamery zmierzone pole magnetyczne staje się coraz silniejsze.  

Dzięki obliczeniu różnicy w sygnałach odbieranych przez poszczególne cewki lokalizator 
może wskazać, w którym kierunku, z punktu widzenia lokalizatora, znajduje się głowica 
kamery. 

Kursor widoczny na wyświetlaczu oraz sygnał dźwiękowy umożliwiają użytkownikowi 
ustalenie dokładnej pozycji głowicy kamery w rurze. 

 

4 Stan naładowania i ładowanie akumulatora 

 

 

Stan naładowania akumulatora pokazuje wskaźnik 
w górnym prawym rogu wyświetlacza. 

 
 WSKAZÓWKA! 

Lokalizator wyłączy się automatycznie, gdy napię-
cie akumulatora będzie za niskie. W takim przy-
padku pulsuje czerwona dioda LED umiejscowio-
na na włączniku akumulatora. Lokalizator będzie 
można włączyć dopiero po podłączeniu ładowarki. 

Przy niskim wskaźniku naładowania należy nała-
dować akumulator jak opisano poniżej: 

 Włóż wtyczkę USB załączonego do zestawu 
kabla do gniazda USB w lokalizatorze (rys. 1, 
punkt 5) i podłącz ładowarkę do sieci. 

Podczas procesu ładowania dolne obramowanie 
przycisku WŁĄCZ/WYŁĄCZ pulsuje na czerwono. 

Akumulator jest naładowany, gdy czerwona dioda 
LED świeci światłem stałym. 

 WSKAZÓWKA! 
Należy używać standardowego kabla micro USB. 
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5 Obsługa 

 

 UWAGA! 

Lokalizator należy chronić przed wilgocią! 

 

 WSKAZÓWKA! 
Urządzenia elektryczne znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu miejsca pracy lokali-
zatora należy, jeśli tylko to możliwe, wyłączyć przed lokalizacją, ponieważ oddziałują 
one na pole magnetyczne.  

 

5.1 Włączanie i wyłączanie Aby włączyć lokalizator krótko przyciśnij przycisk 
WŁĄCZ/WYŁĄCZ (Rys. 1, punkt 2). 

Gdy urządzenie jest włączone górne obramowanie 
przycisku świeci na zielono. 

Po około 2 sekundach pojawia się obraz na wy-
świetlaczu. 

Aby wyłączyć lokalizator przytrzymaj przycisk 
WŁĄCZ/WYŁĄCZ przez około 1 sekundę. 

 

5.1.1 Regulacja głośności i 

słuchawki 

Sygnał akustyczny sygnalizuje oddalenie lokaliza-
tora od głowicy kamery. Staje się on coraz bar-
dziej intensywny, gdy lokalizator zbliża się do 
głowicy. 

Aby zwiększyć głośność naciśnij przycisk + 

Aby zmniejszyć głośność naciśnij przycisk -  

Po podłączeniu słuchawek sygnał jest słyszalny 
także przez słuchawki. 

 

5.2 Lokalizowanie głowicy 

kamery 
 WSKAZÓWKA! 

Nadajnik w głowicach kamer Wöhler VIS 250 i VIS 
350 jest po włączeniu systemu kamery nieaktyw-
ny. Pracując z tymi systemami, pamiętaj, aby 
przed lokalizacją włączyć nadajnik. 
(porównaj Instrukcja obsługi Wöhler VIS 
200/250/300/350, rozdział 8.2. Ustawienia w Me-
nu). 
Nadajnik w głowicach kamer Wöhler VIS 200/300 
jest zasadniczo włączony. 
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5.2.1 Lokalizacja wizualna 

Rys. 3. Lokalizowanie głowicy kamery 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Lokalizacja dźwiękowa 

 

 

 

5.3 Oznaczanie pozycji 

głowicy kamery 

Zaraz po włączeniu lokalizatora na wirtualnej 
płaszczyźnie pojawia się pozycja nadajnika.  

 

Liczbowy wskaźnik intensywności pokazuje jak 
silny jest odbierany sygnał w zakresie od 0 do 
100. 

 

 

 

 

 

Podłużna oś wirtualnej płaszczyzny symbolizu-
je oddalenie lokalizatora od nadajnika. 

Wirtualna płaszczyzna wskazuje, w jakim kie-
runku należy kierować lokalizator, aby dotrzeć 
do głowicy kamery. 

Gdy kursor znajdzie się dokładnie nad ikonką 
lokalizatora, głowica jest zlokalizowana. 

 

Gdy lokalizator zbliża się do nadajnika zwięk-
sza się natężenie sygnału dźwiękowego. 
Dźwięki stają się wyższe i następują coraz 
szybciej po sobie. 

 

Po zlokalizowaniu głowicy kamery miejsce to 
można oznaczyć za pomocą załączonej żółtej 
kredy woskowej. 

 Odsuń na bok zamknięcie otworu na przedniej 
stronie obudowy (Rys. 1, punkt 8). 

 Wyciągnij umieszczoną tam kredę 
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5.4 Praca z drążkiem tele-

skopowym 

 
Rys. 4. Lokalizacja głowicy kamery w 
podłodze 

 

 

Rys. 5. Tylna strona lokalizatora. Strzałka 
wskazuje szczelinę do umocowania 
drążka teleskopowego. 

 

 

 

 

 

 Do zlokalizowania głowicy kamery w suficie 
lub w wysoko lub głęboko umiejscowionych 
rurach zaleca się pracę przy użyciu drążka te-
leskopowego. 
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 Wsuń prosty element stopy drążka (1) w 
szczelinę do zamocowania drążka na tylnej 
ściance lokalizatora, gdy chcesz trzymać loka-
lizator prosto przy ścianie 

 

 

 

lub 

 

 Wsuń zgięty element stopy drążka (2) w 
szczelinę do zamocowania drążka, gdy 
chcesz widzieć ekran wyświetlacza podczas 
pracy 

 Otwórz zaciski drążka (3) i wysuń rurki na 
żądaną długość, a następnie zamknij zaciski 
drążka (4) 

Rys. 6. Górna część drążka teleskopowego 

 

 

 
Rys. 7. Lokalizator umocowany na stopie  
drążka (2),wyświetlacz jest widoczny 
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6 Problemy 

Problem Możliwa przyczyna Postępowanie 

Nie można włączyć urządze-
nia 

Akumulator jest rozładowany Naładować akumulator 

Wskaźnik intensywności daje 
sygnał, mimo, że głowica 
kamery nie może się znajdo-
wać w pobliżu 

Zakłócenia spowodowane przez 
urządzenia elektroniczne 

Wyłączyć lub usunąć z 
otoczenia urządzenia 
elektroniczne 



Gwarancja i serwis 
 

14 

7 Gwarancja i serwis 

7.1 Gwarancja Każdy Wöhler Locator L200 jest sprawdzany fa-
brycznie pod kątem wszystkich funkcji oraz 
opuszcza naszą fabrykę dopiero po szczegółowej 
kontroli jakości.  

Pod warunkiem użytkowania zgodnego z prze-
znaczeniem gwarancja na Wöhler VIS Locator L 
200 wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.  

Gwarancja nie obejmuje kosztów transportu i pa-
kowania urządzenia w przypadku naprawy. 

Gwarancja wygasa w przypadku napraw i przeró-
bek wykonanych prze osoby trzecie, w nie autory-
sowanym serwisie. 

7.2 Serwis Serwis ma dla nas bardzo duże znaczenie. Dlate-
go jesteśmy do dyspozycji  również po okresie 
gwarancyjnym. 

Na terenie Polski serwis urządzeń firmy  Wöhler  
Messgeräte Kehrgeräte GmbH należy zgłosić 
Państwa dystrybutorowi wraz z fakturą zakupu. 
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8 Deklaracja zgodności 

Producent: 

 

WÖHLER Messgeräte Kehrgeräte GmbH 

Schützenstr. 41, D-33181 Bad Wünnenberg 

 

Deklaruje, że produkt 

 

Nazwa produktu:  Wöhler Locator L 200 

 

spełnia wymagania bezpieczeństwa, określone w dyrektywach Rady w sprawie Usta-
wodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektroma-
gnetycznej (2004/108/EG). 

W celu oceny produktu pod względem kompatybilności elektromagnetycznej zostały 
przyjęte następujące normy: 

 EN 55011 

 EN 61326-1 
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9 Punkty sprzedaży i serwisu 

Niemcy 

Wöhler Messgeräte Kehrgeräte 
GmbH 

Schützenstr. 41 

33181 Bad Wünnenberg 

Tel.: +49 2953 73-100 

Fax: +49 2953 73-250 

mgkg@woehler.de 

http://mgkg.woehler.de 

 

Wöhler Süd 

Gneisenaustr.12 

80992  München 

Tel.: +49 89 1589223-0 

Fax: +49 89 1589223-99 

sued@woehler.de 

 

Wöhler West 

Castroper Str. 105 

44791 Bochum 

Tel.: +49 234 516993-0  

Fax: +49 234 516993-99 

rheinruhr@woehler.de 

 

 

 

 

 

Świat 

USA 

Wohler USA Inc. 

20 Locust Street, Suite 205 

Danvers, MA 01923 

Tel.:  +1 978 750 9876 

Fax.: +1 978 750 9799 

www.wohlerusa.com 

 

Włochy 

Wöhler Italia srl 

Corso Libertà 9 

39100 Bolzano 

Tel.: +390471402422 

Fax: +39 0471 

 

Czechy 

Wöhler Bohemia s.r.o. 

Za Naspern 1993 

393 01 Pelhrimov 

Tel.: +420 5653  49019  

Fax: +420 5653  23078  

info@woehler.cz 
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